
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ยาชาเฉพาะท่ีส าหรับใชใ้นงานทนัตกรรม  

 

1.ความตอ้งการยาชาเฉพาะท่ีส าหรับใชใ้นงานทนัตกรรม   

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 2.1 คุณลกัษณะเฉพาะในการใชง้าน  

  ใชเ้ป็นยาชาส าหรับฉีดเพื่อใหเ้กิดอาการชาเฉพาะท่ี ใชใ้นงานทนัตกรรม 
3.คุณสมบติัทางเทคนิค  

 3.1 สารประกอบหลกัท่ีมีฤทธ์ิเป็นยาชา คือ Lidocaine Hydrochloride หรือ Mepivacaine  Hydro-
chloride 
 3.2  ความเขม้ขน้ของยาชาไม่นอ้ยกวา่ 2%  
 3.3 มีส่วนผสมของตวัยาท่ีออกฤทธ์ิบีบหลอดเลือดเป็น Adrenaline หรือ Epinephrine ในอตัราส่วน  
1: 100,000 ของปริมาณบรรจุสารละลายทั้งหมด  
  3.4 ไม่มีส่วนผสมของสารกนัเสีย Paraben  
4.  คุณลกัษณะเฉพาะในการออกแบบ 
 4.1 เป็นน ้ายาใสไม่มีสี บรรจุในหลอดแกว้ใสทรงกระบอก มีขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 1.8 มิลลิลิตร 
 4.2 มีจุกยางปิดทั้งสองดา้น ดา้นหน่ึงรัดแน่นดว้ยแถบอลูมีเนียมป้องกนัการร่ัวซึม อีกดา้นสามารถ
เล่ือนไหลไปไดเ้ม่ือออกแรงดนัในขณะฉีดยา โดยสามารถป้องกนัการร่ัวซึมยอ้นกลบัได ้
 4.3 หลอดยาชาบรรจุในแผงพลาสติกหรือกล่องท่ีมีความแขง็แรง  
5.บรรจุภณัฑ์ 
 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
6.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
 6.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัจากวนัส่งมอบ  

6.2 ระบุวนัหมดอายขุองยาทั้งบนตวัหลอดและบนกล่องบรรจุ มองเห็นชดัเจน  
6.3 เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ยาชาเฉพาะท่ีส าหรับใชใ้นงานทนัตกรรม Articaine  

1.ความตอ้งการยาชาเฉพาะท่ีส าหรับใชใ้นงานทนัตกรรม 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 2.1 คุณลกัษณะเฉพาะในการใชง้าน 

  ใชเ้ป็นยาชาส าหรับฉีดเพื่อใหเ้กิดอาการชาเฉพาะท่ี ใชใ้นงานทนัตกรรมท่ีตอ้งการใหช้าลึก
และใหโ้ลหิตไหลเวยีนบริเวณนั้นนอ้ย  
3.คุณสมบติัทางเทคนิค 

 3.1 สารประกอบหลกัท่ีมีฤทธ์ิเป็นยาชา คือ Articaine Hydrochloride  
 3.2  มีความเขม้ขน้ของยาชา 4% 
 3.3 มีส่วนผสมของตวัยาท่ีออกฤทธ์ิบีบหลอดเลือดเป็น Adrenaline หรือ Epinephrine ในอตัราส่วน 
1: 100,000 ของปริมาณบรรจุสารละลายทั้งหมด 
  3.4 ไม่มีส่วนผสมของสารกนัเสีย Paraben 
 3.5 ระยะเวลาในการออกฤทธ์ิของยาชาข้ึนอยูก่บัเทคนิคการบริหารยาชา 
4.  คุณลกัษณะเฉพาะในการออกแบบ 
 4.1 เป็นน ้ายาใสไม่มีสี บรรจุในหลอดแกว้ใสทรงกระบอก มีขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 1.7 มิลลิลิตร 
 4.2 มีจุกยางปิดทั้งสองดา้น ดา้นหน่ึงรัดแน่นดว้ยแถบอลูมีเนียมป้องกนัการร่ัวซึม อีกดา้นสามารถ
เล่ือนไหลไปไดเ้ม่ือออกแรงดนัในขณะฉีดยา โดยสามารถป้องกนัการร่ัวซึมยอ้นกลบัได ้
 4.3 บรรจุในภาชนะป้องกนักนัแสงไดแ้ละมีลกัษณะแขง็แรงปิดสนิท  มีวสัดุป้องกนัการกระทบ
กระแทกห่อหุม้ยาชาแต่ละหลอด   
 4.4มีการออกแบบหลอดยาชาใหส้ังเกต labelง่ายเหมาะกบัการท าaspirate  
5.บรรจุภณัฑ์ 
 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
6.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
 6.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัหมดอายใุนวนัส่งมอบ  

6.2 ระบุวนัส้ินอายขุองยาทั้งบนตวัหลอดและบนกล่องบรรจุ มองเห็นชดัเจน  
6.3 เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวง

สาธารณสุข 

6.4มีเอกสารก ากบัการใชง้าน จ านวน 1 ชุด 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

เขม็ฉีดยาทางทนัตกรรม 
 

1.ความตอ้งการ เขม็ฉีดยาทางทนัตกรรม 
2.คุณสมบติัทัว่ไป   

2.1 ตวัเขม็ท าจากโลหะคุณภาพสูง   
2.2 ปลายเขม็เป็นชนิด Tri-Bevel ช่วยในการ Penetrate Tissue   

2.3 มี Mask ท่ีดา้น Bevel   

2.4 มี Silicone coating ช่วยการบาดเจบ็บวมชาจากการฉีดไดอ้ยา่งมาก   

2.5 มี Round cutting edge มีความคมทางดา้นขา้งของเขม็   

2.6 การท าใหป้ราศจากเช้ือดว้ยการอบดว้ยแก๊ส  

2.7 ฉลากมี Color code  

2.8 เป็นชนิดปราศจากสารไพโรเจน (Non-Pyrogenic)  

2.9 มีหลายชนิดและขนาดให้เลือกตามความตอ้งการ ดงัน้ี คือ  
Gauge # 27 Short : 27G/S 21 mm. ( 0.4 × 21 mm. )  
# 27 Long : 27G/L 30 mm. ( 0.4 × 30 mm. )   
# 30 Short : 30G/S 21 mm. ( 0.3 × 21 mm. )   
# 30 Long : 30G/L 25 mm. ( 0.3 × 25 mm. )  

2.10 สามารถฉีดน ้ายาออกไดอ้ยา่งล่ืนไหล  ปลายเขม็ไม่ตนั 

2.11 บรรจุอยา่งนอ้ย 100ช้ิน/กล่อง 

3.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 3.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีนบัจากวนัส่งมอบ 

 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ผงอลัจิเนตพิมพป์าก 

 

1.ความตอ้งการ ผงอลัจิเนตพิมพป์าก 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นผงส าหรับพิมพป์ากส าหรับใชใ้นงานทางทนัตกรรม ท่ีใหค้วามเท่ียงตรงสูงและมีความยดืหยุน่

ดี 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค 

 3.1 เป็นอลัจิเนต พิมพป์าก Class A Type I คุณภาพสูง 

 3.2 มีคุณสมบติัในการเปล่ียนสีตามระยะต่างๆของการท างานได ้ท าใหส้ะดวกในการท างาน 

 3.3 ระยะเวลาก่อตวัไม่มากกวา่ 2 นาที 

  3.4 งานพิมพท่ี์ไดมี้รายละเอียดสูง 

 3.5 แบบท่ีพิมพแ์ลว้ มีความคงรูปสูง  

 3.6 ความแขง็แรงสูง ตา้นทางแรงกดไดไ้ม่ต ่ากวา่ 1  Mpa  

4.บรรจุภณัฑ์ 

บรรจุในถุงฟอยล ์ป้องกนัความช้ืน ขนาดบรรจุอยา่งนอ้ย 450 กรัม 

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีนบัจากวนัส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

Etching gel 

 

1.ความตอ้งการ Etching gel 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 2.1 คุณลกัษณะเฉพาะ 

 คุณลกัษณะเฉพาะการใชง้าน : เป็นกรดฟอสฟอริก ชนิดเจลหรือก่ึงเจล ท่ีใชใ้นขั้นตอนหน่ึงของการ
อุดฟันดว้ยวสัดุเรซิน (Resin) ใชท้าก่อนการทา Bonding เพื่อใหส้ามารถเช่ือมเคลือบฟันและเน้ือฟันใหย้ดึ
ติดกบัวสัดุอุดเรซินคอมโพสิต 

2.2 คุณลกัษณะเฉพาะในทางเทคนิค 
  2.2.1 เป็น PHOSPHORIC ACID (H3PO4) ความเขม้ขน้อยา่งนอ้ย 35 % 
  2.2.2 มีลกัษณะ เป็น SEMI-GEL ใชไ้ดก้บัทั้ง DENTIN และ ENAMEL  

2.2.3 มีส่วนประกอบของ POLYMERIC จากธรรมชาติ ไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพ  

2.2.4 ก าจดั SMEAR LAYER ไดดี้ จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการยดึเกาะระหวา่งผวิฟัน และ
วสัดุอุด  

2.2.5 มีความหนืด (Viscosity) ไม่ไหลเปรอะเป้ือน  

2.2.6 เน้ือเจลมีความละเอียด ฉีดใชง้านง่าย  

2.2.7 ลา้งออกไดง่้าย ไม่เหลือสีหรือเหนียวติดฟัน  

2.2.8 Etching Gel บรรจุใน Syringe ปริมาณไม่ต ่ากวา่ 3 มล.ต่อ 1 Syringe เพื่อสะดวกใน
การใชง้าน  

4.บรรจุภณัฑ์ 

 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต  

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีนบัจากวนัส่งมอบ 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

สารยดึฟันกบัวสัดุอุดชนิดแข็งตวัดว้ยแสงชนิดขวดเดียว 

 

1.ความตอ้งการ สารยดึฟันกบัวสัดุอุดชนิดแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้าชนิดขวดเดียว 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 2.1 คุณลกัษณะเฉพาะ 

 ลกัษณะทัว่ไปเป็นสารท่ีสามารถเช่ือมเคลือบฟันและเน้ือฟัน ยดึติดกบัวสัดุอุดโดยการฉายแสงโดย

บรรจุน ้ายาเตรียมผวิฟัน ( Primer) น ้ายาเช่ือมเคลือบฟันกบัวสัดุ-อุด (Adhesive) และ ฟิลเลอร์ (Filler) ไวใ้น

ขวดเดียวกนั 

 2.2 ลกัษณะเฉพาะ ใน 1 ชุด ประกอบดว้ย 

  2.2.1 น ้ายายดึติดฟันชนิดแข็งตวัดว้ยแสงชนิดขวดเดียว (รวม Primerและ Adhesive) มี

ส่วนผสมของ polyalkenoic acid copolyethanol  และน ้าเป็นองคป์ระกอบ ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 3 กรัม 

หรือ 3 ml 

  2.2.2  น ้ายายดึติดฟันชนิดแข็งตวัดว้ยแสงชนิดขวดเดียว (รวม Primerและ Adhesive) โดย 

particle ของ Filler มีขนาดในหน่วยนาโนเมตร และมีปริมาณของฟิลเลอร์(Filler loading)ไม่ต ่ากวา่ 10 % 

โดยน ้าหนกัเป็นองคป์ระกอบ 

  2.2.3 ขวดเปิด-ปิดง่าย วสัดุไม่ไหลออกง่าย 

3.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

  3.1  มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนหมดอายใุนวนัส่งมอบของ 

4.บรรจุภณัฑ์ 

 บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทั  

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

วสัดุอุดฟันสีเหมือนฟัน ส าหรับบูรณะฟันหนา้ 

 

1.ความตอ้งการ วสัดุสีเหมือนฟัน ส าหรับบูรณะฟันหนา้ 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นวสัดุสีเหมือนฟัน ส าหรับใช้ในงานบูรณะฟันหนา้ 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค 

 3.1 คุณลกัษณะเฉพาะในการออกแบบ 

 3.1.1 เป็นวสัดุสีเหมือนฟัน (Tooth shade) ส าหรับใชอุ้ดฟันหนา้  ซ่ึงบ่มดว้ยแสงสีฟ้า (Visible 

Light) ในเวลา 20 - 40 วนิาที/ชั้น ความหนาชั้นละไม่เกิน 2.0มิลลิเมตร ปริมาณบรรจุ 1 Syringe ไม่นอ้ยกวา่ 

4 g 

 3.1.2 ประกอบดว้ย เรซินชนิด UDMA , dimethacrylate co-monomer หรือ Bis-GMA 

3.1.3 มีเฉดสีอยา่งนอ้ย 5  เฉด แบ่งเป็น A1, A2, A3, A3.5, A4 
 3.2 คุณลกัษณะเฉพาะในทางเทคนิค  

  3.2.1 เรซินคอมโพสิต ท่ีมีส่วนผสมของ glass ขนาด 400 นาโนเมตร และกลุ่มของ Silica ขนาด 16 

นาโนเมตรโดยมีปริมาณ filler loading ขั้นต ่าส าหรับ filler 73% by weight และ 64% by volume  

 3.2.2 ประกอบดว้ยเรซินชนิดUDMA,และ dimethacrylate co-monomer  

3.2.3 มี Working time > 120 วนิาที  
 

4.บรรจุภณัฑ์ 

 บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทั 

 

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือน ก่อนวนัหมดอายุในวนัส่งมอบ  

5.2 ระบุวนัส้ินอายขุองผลิตภณัฑท์ั้งบนตวัหลอดและบนกล่องบรรจุ มองเห็นชดัเจน  
5.3 มีเอกสารก ากบัการใชง้าน จ านวน 1 ชุด 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  

วสัดุสีเหมือนฟัน ส าหรับบูรณะไดท้ั้ง ฟันหนา้และฟันหลงั  

 

1.ความตอ้งการ วสัดุสีเหมือนฟัน ส าหรับบูรณะไดท้ั้ง ฟันหนา้และฟันหลงั  

2.คุณสมบติัทัว่ไป   

 เป็นวสัดุสีเหมือนฟัน ส าหรับใชไ้ดท้ั้งในงานบูรณะฟันหนา้และฟันหลงั  

3.คุณสมบติัทางเทคนิค  

 3.1 คุณลกัษณะเฉพาะในการออกแบบ  

 3.1.1 เป็นวสัดุสีเหมือนฟัน (Tooth shade) ส าหรับใชอุ้ดฟันหนา้และฟันหลงั (Universal  

Composite) ซ่ึงบ่มดว้ยแสงสีฟ้า (Visible Light) ในเวลา 20 วนิาที/ชั้น หนาชั้นละไม่เกิน 2.0มิลลิเมตร  

ยกเวน้ เฉดสีเดนทีน (Dentine Shade) ใชเ้วลา 40 วนิาที/ชั้น  หนาชั้นละไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร ปริมาณบรรจุ 

1 Syringe อยา่งนอ้ย 4 g  

 3.1.2 ประกอบดว้ย เรซินชนิด bis-GMA(6),UDMA,PEGDMA 

 3.1.3 มีสีอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี   

  คือA1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3   

 3.2 คุณลกัษณะเฉพาะในทางเทคนิค 

  3.2.1 เรซินคอมโพสิต ท่ีมีส่วนผสมของ silica filler ขนาดไม่เกิน 20นาโนเมตร และ Zirconia filler 

ขนาด 4-11 นาโนเมตรและกลุ่มของ silica กบั Zirconia filler มีขนาด 5-75 นาโนเมตร โดยมีปริมาณ filler  

loading 70 เปอร์เซ็นต ์โดยน ้ าหนกั 

     

4.บรรจุภณัฑ์ 

 บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทั 

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือนนบัจากวนัส่งมอบ 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

โลหะผสมอะมลักมั ชนิดผสมอตัโนมติั 

Amalgam Alloy Automixed 

 

1.ความตอ้งการ โลหะผสมอะมลักมั ชนิดผสมอตัโนมติั Amalgam Alloy Automixed 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นวสัดุอุดฟันหลงัท่ีมีส่วนผสมของโลหะ หรือโลหะผสม (Alloy) หลงัท าปฏิกิริยาแลว้จะแขง็ตวั 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค  

 3.1 ปราศจากวฎัภาคแกมมา 2 (non gamma2) หลงัป่ันผสม 

 3.2 ผงอะมลักมัมีส่วนผสมของอนุภาคทรงกลมชนิดใหม่ (Modified Spherical) 

 3.3 มีปริมาณเงินอยา่งนอ้ย 60% และมีส่วนประกอบของทองแดง, ดีบุก และปรอท   

  3.4 เป็นอะมลักมัชนิดผงอตัโนมติั (Automixed) บรรจุในรูปแบบแคปซูล 

 3.5 ป่ันเขา้กนัไดง่้าย เน้ือเนียนละเอียด กดอดัและแต่งรูปร่างไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว  

 3.6 ขดัข้ึนเงาไดง่้าย  

 3.7 มีใหเ้ลือกทั้งแบบเช็ดตวัปกติ และเซตตวัเร็ว  

 3.8 บรรจุในแคปซูล ปริมาณ 400 มิลลิกรัม หรือ ปริมาณ 600 มิลลิกรัม  

4.บรรจุภณัฑ์ 

 บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานบริษทั 

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีนบัจากวนัส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

สารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้า 

 

1.ความตอ้งการ สารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้า 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นสารเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกนัฟันผ ุชนิดสีขาวท่ีแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้า(visible light) 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค 

สารเคลือบหลุมร่องฟันท่ีมีส่วนประกอบของ Silica filler 5-10%/Bis-GMA/TEGDMA บรรจุใน

ขวดขนาดไม่นอ้ยกวา่   3 ซีซี  

4.บรรจุภณัฑ์ 

 4.1 มีเอกสารประกอบการใชง้านจ านวน 1 ชุด 

4.2 บรรจุหีบห่อตามาตรฐานของบริษทั 

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือนนบัจากวนัส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

สารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้าชนิดเปล่ียนสีไดช้นิดบรรจุไซริงค ์

 

1.ความตอ้งการ สารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้าชนิดเปล่ียนสีไดช้นิดบรรจุไซริงค ์

2.คุณสมบติัทางเทคนิค 

3.1 ลกัษณะทัว่ไป  เป็นสารเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกนัฟันผ ุ ชนิดสีขาวท่ีแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้า 

 3.2  ลกัษณะเฉพาะ   

3.2.1       เป็นวสัดุเคลือบหลุมร่องฟันท่ีมีแตกต่างจากสีเคลือบฟันชดัเจน และวสัดุจะ     

เปล่ียนเป็นสีขาวหรือสีใส  เม่ือฉายดว้ยแสงสีฟ้า 

3.2.2วสัดุมีความหนืดต ่า (low viscosity) ท าใหไ้หลแผไ่ดดี้ตามหลุมร่องฟันท่ีลึก 

3.2.3มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบ และสามารถปลดปล่อยฟลูออไรดไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.2.4บรรจุในไซริงคท่ี์มีปลายฉีดปล่อยวสัดุท่ีมีขนาดเล็ก 

3.2.5สารเคลือบหลุมร่องฟันท่ีมีส่วนประกอบของ Silica/ Bis-GMA/ TEGDMA 

บรรจุในไซริงค ์ปริมาตรบรรจุอยา่งนอ้ย  1.2  ซีซีต่อ 1 ไซริงค ์ 

3.2.6ปลายฉีดสารเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant syringe tips) จ านวนไม่นอ้ยกวา่  5 ช้ิน 

3.การบรรจุและหีบห่อ 

บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 

4.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ  

 4.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือนนบัจากวนัส่งมอบ 
 

      
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ชุดสารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้าชนิดเปล่ียนสีไดช้นิดบรรจุไซริงค ์

 
1.ความตอ้งการ ชุดสารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดแขง็ตวัดว้ยแสงสีฟ้าชนิดเปล่ียนสีไดช้นิดบรรจุไซริงค ์
2.คุณสมบติัทางเทคนิค 

3.1 ลกัษณะทัว่ไป  เป็นชุดสารเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกนัฟันผ ุ ชนิดสีขาวท่ีแขง็ตวัดว้ยแสงสี
ฟ้า ใน 1 ชุดประกอบดว้ย 

  3.1.1 สารเคลือบหลุมร่องฟันท่ีมีส่วนประกอบของ Silica/Bis-GMA/TEGDMA บรรจุใน

ไซริงค ์ปริมาตรบรรจุอยา่งนอ้ย 1.2  ซีซี จ านวนอยา่งนอ้ย 1 syringe 

  3.1.2 Phosphoric acid (Etching)  ความเขม้ขน้อยา่งนอ้ย  35% บรรจุในไซริงค ์ ปริมาตร

บรรจุไม่นอ้ยกวา่  1.2 ซีซี  จ  านวนอยา่งนอ้ย 1 syringe  

  3.1.3 Syringe tips ส าหรับใชก้บัsyringe etching  

  3.1.4 Syringe tips ส าหรับใชก้บัsyringe บรรจุ sealant 

  3.1.5 syringe tips ส าหรับetching และ sealant ตอ้งมีสีแตกต่างกนัและมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
5 ช้ินต่อชนิด 

 3.2  ลกัษณะเฉพาะ   
3.2.1 เป็นวสัดุเคลือบหลุมร่องฟันท่ีมีสีแตกต่างจากสีเคลือบฟันชดัเจน และวสัดุจะ     

เปล่ียนเป็นสีขาวหรือสีใส  เม่ือฉายดว้ยแสงสีฟ้า  
3.2.2 วสัดุเคลือบหลุมร่องฟันตอ้งมีความหนืดต ่า (low viscosity) สามารถไหลแผไ่ดดี้ตาม

หลุมร่องฟันท่ีลึก (High wettability) 
3.2.3 มีฟลูออไรดเ์ป็นส่วนประกอบ และสามารถปลดปล่อยฟลูออไรดไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
3.2.4 บรรจุในไซริงคท่ี์มีปลายฉีดปล่อยวสัดุขนาดเล็กเพื่อสามารถควบคุมบริเวณท่ีวสัดุ

ไหลแผล่งไดง่้าย 
3.2.5 วสัดุมีsetting timeท่ีสั้น (20-40 วนิาที) เม่ือฉายดว้ยแสงสีฟ้า 

3.การบรรจุและหีบห่อ 
บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 

4.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
  4.1 วสัดุทุกชนิดในชุดน้ีตอ้งมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือนนบัจากวนัส่งมอบ 
  4.2 มีเอกสารประกอบการใชง้าน 1 ชุด 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ฟลูออไรด์วานิชชนิดซอง 

 

1.ความตอ้งการ วสัดุ 5% โซเดียมฟลูออไรดร่์วมกบัไตรแคลเซียมฟอสเฟต 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นวสัดุใชท้าเคลือบบริเวณผวิฟันและปิด dentinal tubule มีส่วนประกอบของฟลูออไรด ์แคลเซียม 

ฟอสเฟต และเรซิน ใชท้าเน้ือฟันบริเวณท่ีเหงือกร่น เพื่อลดอาการเสียวฟันและเพื่อป้องกนัฟันผุ 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค 

 3.1 มีส่วนประกอบของ 5% โซเดียมฟลูออไรด ์(22,600 ppm) ไตรแคลเซียมฟอสเฟต และกรดฟูมา

ริกเพื่อไม่ใหท้  าปฏิกิริยาก่อนถึงผวิฟัน  

 3.2 เป็นสารละลายเรซินชนิดดดัแปลงกบัแอลกอฮอล์ 

 3.3 บรรจุภณัฑบ์รรจุวสัดุปริมาตรอยา่งนอ้ย 0.5 มล. ซ่ึงมีปริมาณโซเดียมฟลูออไรด์อยา่งนอ้ย 25 

มก.หรือเทียบเท่ากบั 11.3 มก. ของฟลูออไรด์อิออน 

  3.4 สามารถยดึติดกบัผวิเน้ือฟัน (Dentin ENAMEL หรือ Cementum) ไม่วา่ในภาวะท่ีแหง้หรือช้ืน

ไดโ้ดยการกระตุน้ดว้ยน ้าลาย อีกทั้งยงัสามารถเคล่ือนตวัไดภ้ายหลงัจากการทาสารบนผวิฟันแลว้ 

 3.5 ใชไ้ซลิทอลเป็นสารเพื่อใหค้วามหวาน 

 3.6 วสัดุมีสีคลา้ยฟันธรรมชาติ 

4.บรรจุภณัฑ์ 

 4.1 บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทั 

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือนนบัจากวนัส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ฟลูออไรด์วานิชชนิดหลอด 

 

1.ความตอ้งการ ฟลูออไรดว์านิช 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 2.1 ประกอบดว้ย 5% โซเดียมฟลูออไรดใ์นสารละลายแอลกอฮอลข์องเรซินธรรมชาติ ในปริมาณ 1 

มิลลิลิตรมีโซเดียมฟลูออไรด์ 50 มิลลิกรัม 

 2.2 ลกัษณะเป็น Varnish ท่ีสามารถใชง้านไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งผสม เม่ือใชท้าบนผวิแลว้ฟิลม์บาง

เคลือบฟันและมีคุณสมบติัแหง้เร็ว 

 2.3 มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน คือไม่ขน้หรือเหลวจนเกินไป 

 2.4 ขนาดบรรจุต่อหลอดไม่นอ้ยกวา่ 10 มิลลิกรัม 

3.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 3.1 อายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18เดือนหลงัการตรวจรับพสัดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

หลอดดูดน ้าลาย 

SALIVA EJECTORS 

 

1.ความตอ้งการ หลอดดูดน ้าลาย SALIVA EJECTORS 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 2.1 ปลาย Tip เรียว เล็ก  ลด irritation บริเวณกระพุง้แกม้ 

 2.2 ปลาย Tip - ถอดได ้  

 2.3 กา้นหลอดโคง้งอไดไ้ม่ตีบ และไม่คืนตวั 

 2.4 ช่องดูดมีรอบดา้น และบริเวณปลาย Tip ไม่มีครีบ และ มีขนาดกวา้ง 

 2.5 ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 100ช้ิน/ถุง 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

วสัดุส าหรับอุดสีเหมือนฟัน ชนิดไหลแผไ่ด ้

 

1.ความตอ้งการ วสัดุส าหรับอุดสีเหมือนฟัน ชนิดไหลแผไ่ด ้    

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นวสัดุอุดสีเหมือนฟันชนิดไหลแผไ่ด ้ส าหรับใชง้านบูรณะฟันหนา้และฟันหลงั ในรอยผมีุขนาด

เล็กหรือ ใชร่้วมกบัวสัดุอุดสีเหมือนฟันในงานรองพื้นใตว้สัดุบุรณะฟันชนิดอ่ืนๆหรือใชใ้นงานเคลือบหลุม

ร่องฟัน 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค 

   3.1 คุณลกัษณะเฉพาะในการผลิต 

 3.1.1 เป็นวสัดุอุดสีเหมือนฟัน (Tooth shade) ชนิดไหลแผไ่ดดี้ บ่มตวัดว้ยแสงสีฟ้า (visible light) 

ในเวลาไม่เกิน 20 วนิาที/ชั้น 2 ม.ม. ส่วนเฉดสี opaque ฉายแสงไม่เกิน 40 วนิาที/ชั้น เม่ือใชเ้คร่ืองฉายแสง

ชนิดฮาโลเจนหรือลดเวลาการฉายลงคร่ึงหน่ึงเม่ือใชเ้คร่ืองฉายแสงชนิด LEDท่ีมีความเขม้แสง 1,000-2,000 

Mw/cm2 

 3.1.2 มีเรซินชนิด [BisGAM,TEGDMA,Procrylate] เป็นส่วนประกอบเพื่อใหมี้คุณสมบติัท่ี

เหมาะสมส าหรับงานบุรณะฟันหนา้และฟันหลงั 

 3.1.3 มีใหเ้ลือกอยา่งนอ้ย จ านวน 4 เฉดสี คือ A1, A2, A3, A3.5 

 3.2 คุณลกัษณะเฉพาะในทางเทคนิค 

 3.2.1 composite resin ท่ีมีส่วนผสมของ Zirconia ขนาดไม่เกิน 75นาโนเมตร Silica Filler ขนาดไม่

เกิน 20 นาโนเมตร และใช ้Zirconia/ Silica ท่ีมี Filler ขนาด 0.6-10 นาโนเมตรรวมกนัเป็นกลุ่ม (cluster) 

โดยมี Filler loading อยา่งนอ้ย 65 เปอร์เซ็นต ์โดยน ้าหนกั 

 3.2.2 มีค่าฟลูออเรสเซนต ์fluorescence ใกลเ้คียงผวิฟัน 

 3.2.3 มีคุณสมบติัท่ีดีและสะดวกต่อการใชง้าน คือ วสัดุจะสามารถไหลแผไ่ด ้ ใหค้วามแนบ คงร่าง

และอยูก่บัท่ีในบริเวณท่ีตอ้งการใชง้าน ไม่ยดืยอ้ย  

 

4.บรรจุภณัฑ์ 

 4.1 บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทั  

 4.2 มีขนาดบรรจุอยา่งนอ้ย 2 กรัม/หลอด (Syringe) 



5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 5.1 มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือนนบัจากวนัส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

หวัขดูหินปูน P10 (Ultrasonic Scaling Tips P10)  

 

1.ความตอ้งการ หวัขดูหินปูนไฟฟ้าส าหรับขดูหินน ้าลาย 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นหวัขดูหินปูนไฟฟ้าส าหรับขดูหินน ้าลาย 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค 

 3.1 เป็นหวัขดูหินน ้าลายท่ีใชก้บัเคร่ืองขุดหินปูนไฟฟ้า ประเภท Electro magnetic transducer 

 3.2 มีลกัษณะเป็นแกนโลหะ  ส่วนปลายโคง้เล็กนอ้ยและแหลมเรียว 

 3.3 มีท่อน ้าบริเวณส่วนปลายหวั เพื่อใชฉี้ดระบายความร้อน 

  3.4 มีความถ่ีของการสั่น 25 KHz 

 3.5 เป็นหวัขดูหินปูนไฟฟ้าท่ีสามารถใชง้านไดแ้บบ universal 

4.บรรจุภณัฑ์ 

 บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานบริษทั 

5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ  
6.1 มีการรับประกนัการใชง้านในช่วงเวลา  12  เดือนหลงัวนัส่งมอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

วสัดุพิมพป์าก Polyether ชนิด Medium body ชนิด Fast setting 

 

1.ความตอ้งการ วสัดุพิมพป์าก Polyether ชนิด Medium body ชนิด Fast setting 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นวสัดุพิมพป์าก ชนิด Medium body ส าหรับใชเ้ป็นวสัดุแบบ Mono Phase สามารถใชร่้วมกบั 

Light Body ท่ีเป็น Polyether ในงาน Final Impression ซ่ึงวสัดุจะสามารถแขง็ตวัในช่องปากไดด้ว้ยปฏิกิริยา

เคมี 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค  

 3.1 เป็นวสัดุชนิด Polyether ชนิด Medium body 
 3.2  วสัดุจะมี Working time ประมาณ 2-3 นาที (นบัจากเร่ิมผสม) และ Oral setting time ประมาณ 
3-4 นาที 
 3.3 มีคุณสมบติัในการคงรูปร่างสูง ซ่ึงช่วยใหง้านพิมพท่ี์ไดมี้ความแม่นย  า ไม่เสียรูปร่างโดยง่าย  
  3.4 วสัดุสามารถพิมพแ์ละแกะออกจากช่องปากไดง่้าย  
 3.5 วสัดุมีสีสวา่งสามารถสังเกตรายละเอียดของรอยพิมพไ์ดง่้าย 
4.บรรจุภณัฑ์ 
 4.1 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
 4.2 ใน 1 กล่อง ประกอบดว้ย 
  - วสัดุเบส (Base) บรรจุอยูใ่นหลอดขนาดไม่ต ่ากวา่  300 มิลลิลิตร จ านวน 1 หลอด 
  - วสัดุ Catalyst บรรจุอยูใ่นหลอดขนาดไม่ต ่ากวา่ 60 มิลลิลิตร  จ านวน 1 หลอด 
  - สามารถใชก้บัเคร่ืองผสมวสัดุพิมพป์าก 
  - คู่มือแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละวธีิการใช ้
5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
 5.1 มีเอกสารประกอบการใชง้าน จ านวน 1 ชุด 

5.2 มีเอกสารอนุญาตใหจ้ าหน่ายผลิตภณัฑช์นิดน้ี โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขไทย 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

วสัดุพิมพป์าก Polyether ชนิด Medium body ชนิด Normal setting 

 

1.ความตอ้งการ วสัดุพิมพป์าก Polyether ชนิด Medium body ชนิด Normal setting 

2.คุณสมบติัทัว่ไป  

 เป็นวสัดุพิมพป์าก ชนิด Medium body ส าหรับใชเ้ป็นวสัดุแบบ Mono Phase สามารถใชร่้วมกบั 

Light Body ท่ีเป็น Polyether ในงาน Final Impression ซ่ึงวสัดุจะสามารถแขง็ตวัในช่องปากไดด้ว้ยปฏิกิริยา

เคมี 

3.คุณสมบติัทางเทคนิค  

 3.1 เป็นวสัดุชนิด Polyether ชนิด Medium body 
 3.2  วสัดุจะมี Working time ประมาณ 3 นาที (นบัจากเร่ิมผสม) และ Oral setting time ประมาณ 6 
นาที 
 3.3 มีคุณสมบติัในการคงรูปร่างสูง ซ่ึงช่วยใหง้านพิมพท่ี์ไดมี้ความแม่นย  า ไม่เสียรูปร่างโดยง่าย  
  3.4 วสัดุสามารถพิมพแ์ละแกะออกจากช่องปากไดง่้าย  
 3.5 วสัดุมีสีสวา่งสามารถสังเกตรายละเอียดของรอยพิมพไ์ดง่้าย 
4.บรรจุภณัฑ์ 
 4.1 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
 4.2 ใน 1 กล่อง ประกอบดว้ย 
  - วสัดุเบส (Base) บรรจุอยูใ่นหลอดขนาดไม่ต ่ากวา่  300 มิลิลิตร จ านวน 1 หลอด 
  - วสัดุ Catalyst บรรจุอยูใ่นหลอดขนาดไม่ต ่ากวา่ 60 มิลลิลิตร  จ านวน 1 หลอด 
  - สามารถใชก้บัเคร่ืองผสมวสัดุพิมพป์าก 
  - คู่มือแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละวธีิการใช ้
5.ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
 5.1 มีเอกสารประกอบการใชง้าน จ านวน 1 ชุด 

5.2 มีเอกสารอนุญาตใหจ้ าหน่ายผลิตภณัฑช์นิดน้ี โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขไทย 
 

 

 

 

 


